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SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN ĐA KHOATHANHCHƯƠNG 

Số :         /TM-BVTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Chương, ngày     tháng    năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc mời chào giá thiết bị y tế 

Kính gửi : Các Quý công ty và các đơn vị quan tâm
Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương  có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sỏ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm thiết bị y tế 
năm 2025 tại bệnh viện đa khoa Thanh Chương nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương

- Địa chỉ: Khối 6A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ người trực tiếp báo giá:

- Gửi bà Bùi Thị Giang - phòng TCHC, bệnh viện Đa khoa Thanh Chương

- SĐT: 0329779916

3. Hình thức nhận báo giá:

- Gửi thư ghi bên ngoài bìa thư : chào giá thiết bị y tế 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Thời hạn báo giá đến hết ngày: 05/5/2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục trang thiết bị: (có phụ lục kèm theo)

        Báo giá theo mẫu báo giá:( có phụ lục kèm theo)

   III. Hồ sơ chào giá 
        1. Báo giá do đại diện hợp pháp của công ty ký và đóng dấu công ty theo mẫu Phụ lục đính 
kèm
        2. Giấy phép kinh doanh của đơn vị ( Bản photo công chứng trong vòng 6 tháng )
        3.Giấy chứng nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế ( Bản photo công chứng 
trong vòng 6 tháng )



2

        4.Catalogue, tài liệu tính năng kỹ thuật ( thông số, đặc tính kỹ thuật của hàng hoá chào giá; 
nếu hàng nhập khẩu nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng việt )

Lưu ý hàng hoá chào giá là háng hoá mới, đạt tiêu chuẩn ISO, chưa qua sử dụng, được sản  
xuất từ năm 2024 trở về sau này.

Trong báo giá phải ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào 
phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá. Bên ngoài 
bìa thư phải ghi rõ nội dung “ Báo giá thiết bị y  tế ”.

Bệnh viện đa khoa Thanh Chương kính đề nghị các quý công ty, đơn vị quan tâm và có khả 
năng cung ứng mặt hàng nêu trên gửi báo giá sản phẩm của Quý công ty cho Bệnh viện để chúng 
tôi tổng hợp và xây dựng giá theo đúng quy định.

      Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Lưu Tổ VT-TTB,VT.

       GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thịnh Khuyên
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DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN BÁO GIÁ
(Phụ lục kèm theo thư mời chào giá số        /TM-BVTC ngày       /     /2025)

1. Máy đo độ loãng xương toàn thân : 01 máy 
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Máy chính đủ điều kiện lưu hành tại khối EU hoặc G7 (chứng chỉ CE hoặc FDA 
hoặc CFS hoặc chứng chỉ khác phù hợp)
- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam 
II. Cấu hình cung cấp
- Máy chính: 01 máy
- Phantom chuẩn máy: 01 cái 
- Bộ dụng cụ hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ
- Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ
- Máy tính để bàn (PC); màn hình máy tính; Bàn để máy tính; Chuột, bàn phím: 01 
bộ
- Máy in màu: 01 cái
- UPS online: 01 cái
- Dây nguồn, dây cáp kết nối mạng: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt : 01 bộ
III. Yêu cầu kỹ thuật
Máy chính
- Nguyên lý: đo loãng xương sử dụng công nghệ hấp thụ tia X năng lượng kép 
(DXA)
- Công nghệ đo lường: Chùm tia rẻ quạt hoặc tương đương
Giường chụp:
- Kích thước mặt giường: ≥ (1900 x 800) mm
- Chịu được tải trọng bệnh nhân tối đa: ≥150 kg 
- Khu vực quét hoạt động tối đa: ≥ (800 x 480) mm.
Tốc độ quét:
- Xương đùi: ≤28 giây
- Cột sống: ≤28 giây
- Đo cẳng tay: ≤21 giây
- Toàn thân hoặc nửa cơ thể: ≤ 300 giây
An toàn phơi nhiễm bức xạ
- Đo cột sống: ≤40 μGy 
- Đo cẳng tay: ≤2 μGy
- Đo cổ xương đùi: ≤40 μGy
Phần mềm phân tích và chẩn đoán
- Đo và phân tích xương đùi
- Đo và phân tích nửa cơ thể hoặc toàn thân
- Đo và phân tích xương cẳng tay
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- Đo và phân tích xương cột sống, bao gồm: 
+ Đo và đánh giá xương đốt sống từ T4 - L4 
+ Đo và đánh giá xương cột sống từ L1-L4
- Đo mật độ xương, Khối lượng xương
- Có tính năng dự đoán nguy cơ gãy xương trong tương lai của bệnh nhân
- Phân tích thành phần cơ thể (Đánh giá khối lượng xương, cơ, mỡ)
- Có Mã hóa màu hoặc bản đồ màu
- Có thể đo tỷ lệ mỡ nội tạng và mỡ dưới da
- Có Quét xương đùi kép
- Tự động phát hiện kim loại
- Cho phép tùy chọn tham chiếu
- Có phần mềm dùng cho trẻ em
- Kết nối chuẩn DICOM.
Máy tính để bàn (PC); màn hình máy tính; Bàn để máy tính; Chuột, bàn phím
- Bộ vi xử lý trung tâm: Intel Core i3 hoặc cao hơn
- RAM: ≥ 8 GB
- Ổ cứng ≥ 256 GB SSD
- Hệ điều hành Windows bản quyền
- Màn hình ≥ 21 inches; độ phân giải ≥ (1920 x 1080)
- Bàn để máy tính đi kèm
- Chuột, bàn phím đi kèm
Máy in màu:
+ Khổ giấy A4
+ Tốc độ in màu: ≥ 10 tờ/ phút
+ Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi.
Bộ UPS online ≥ 2KVA
IV. Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy 
định của nhà sản xuất;
- Có giấy phép bán hàng hợp lệ
- Phần mềm, ứng dụng trong hệ thống phải Có bản quyền trọn vòng đời sản phẩm 
hoặc nhà thầu phải cam kết gia hạn sử dụng Phần mềm, cập nhật Phần mềm đáp 
ứng yêu cầu sử dụng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm

2. Máy siêu âm chuyên tim: 01 máy

I. Yêu cầu chung:
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Máy chính đủ điều kiện lưu hành tại khối EU hoặc G7 (chứng chỉ CE hoặc FDA 
hoặc CFS hoặc chứng chỉ khác phù hợp)
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- Máy chính xuất xứ G7 hoặc Châu Âu
- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam 
II. Yêu cầu về cấu hình cung cấp:
Hệ thống máy chính gồm
- Thân máy chính: 01 máy
- Đầu dò Linear: 01 cái
- Đầu dò Convex: 01 cái
- Đầu dò siêu âm tim: 01 cái
- Gói phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: 01 bộ
- Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác: 01 bộ
- Gel siêu âm: can 5 lít
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ
Phụ kiện khác gồm:

- 01 mô đun sinh lý và cáp điện tim
- Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái
- Bộ máy tính và máy in: 01 bộ
- Bộ lưu điện UPS online 2kVA: 01 bộ
III. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật:
Máy chính
- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy
- Có ≥4 cổng kết nối đầu dò hoạt động
- Dải động hệ thống: ≥270 dB
- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥36 cm
- Số kênh xử lí: ≥ 500.000 kênh 
- Dung lượng ổ cứng: ≥500 GB
- Thang xám: ≥256 mức
- Tốc độ thu hình đen trắng: ≥600 hình/giây
- Có kết nối không dây, có dây, cổng USB
- Có kết nối DICOM
- Màn hình hiển thị LED, kích thước ≥19 inches
- Màn hình điều khiển cảm ứng ≥10 inches
Đặc tính kỹ thuật cho các chế độ hình ảnh
- Có chế độ hình ảnh 2D với bản đồ màu hoặc chế độ dòng màu
- Có các tính năng siêu âm hình ảnh nâng cao, cụ thể:
  + Có chức năng cân bằng mô hoặc tối ưu mô hoặc hình ảnh Doppler mô  hoặc 
tương đương
  + Có chức năng giảm nhiễu
  + Kỹ thuật siêu âm ghép hình hoặc siêu âm lái tia hoặc có thể siêu âm đàn hồi mô 
thời gian thực
  + Kỹ thuật siêu âm hòa âm mô (harmonic imaging) hoặc truyền/nhận sóng hòa âm
  + Có chức năng ảnh mở rộng ảnh siêu âm toàn màn hình  hoặc mở rộng trường 
nhìn (panoramic imaging)
- Có chế độ M-mode với tốc độ quét điều chỉnh được
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- Có chế độ tạo ảnh giải phẫu - M mode (anatomical M mode) hoặc chế độ hình ảnh 
Doppler mô
- Có chế độ Doppler màu hoặc chế độ Dòng màu
- Có chế độ Doppler công suất (Power Doppler) hoặc tương đương 
- Có chế độ Doppler phổ với kỹ thuật Doppler độ lặp xung và độ lặp xung cao
- Có chế độ Dopple phổ bao gồm Doppler xung và Doppler liên tục
Chức năng phân tích, chẩn đoán tổng quát
Chức năng phân tích chẩn đoán cơ bản
- Có tối thiểu các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, diện tích, thể tích, nhịp tim, 
góc
- Có phép đo đạc phân tích sản phụ khoa cơ bản
Chức năng phân tích mạch máu
- Phép đo mạch cơ bản của động mạch
- Phân tích triệu chứng hẹp mạch máu (theo % đường kính và diện tích)
- Phân tích độ dày lớp nội mạc (Auto-IMT) hoặc có thể đo độ dày nội trung mạc tự 
động
Chức năng tim mạch
- Các chức năng đo đạc phân tích buồng tim hoặc có thể đánh dấu buồng tim
- Chức năng đo đạc phân tích van ba lá 
- Chức năng đo đạc phân tích van hai lá
- Chức năng đo đạc phân tích van động mạch chủ hoặc đo tỷ lệ nhĩ trái trên động 
mạch chủ (LA/A0)
- Chức năng đo lưu lượng buồng tống thất trái hoặc buồng tống thất phải
- Chức năng đo đạc tâm nhĩ trái, nhĩ phải, thất trái, thất phải
- Chế độ Doppler mô hoặc có thể phân tích hình ảnh Doppler mô
Đầu dò
Đầu dò Linear
- Dải tần số thăm khám: ≤ 4 – ≥ 10 MHz
Đầu dò Convex
Dải tần số thăm khám: ≤ 2 – ≥ 6 MHz
Đầu dò tim
- Dải tần số thăm khám: ≤ 2 – ≥ 4 MHz
Hệ thống máy tính máy in đi kèm máy chính
- Hệ điều hành Windows có bản quyền, CPU Core i5 trở lên
- RAM ≥ 8 GB
- Bộ nhớ ≥ 500 GB
- Màn hình: ≥ 19 inch
- Chuột, bàn phím không dây
- Có tối thiểu 2 cổng USB
- Máy in màu có kết nối wifi, tốc độ in màu ≥ 5 trang/phút
IV. Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
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- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy 
định của nhà sản xuất;
- Có giấy phép bán hàng hợp lệ
- Phần mềm, ứng dụng trong hệ thống phải Có bản quyền trọn vòng đời sản phẩm 
hoặc nhà thầu phải cam kết gia hạn sử dụng Phần mềm, cập nhật Phần mềm đáp 
ứng yêu cầu sử dụng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm

1. Tấm cảm biến X-quang kỹ thuật số :01 máy

I. YÊU CẦU CHUNG:
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH :
- Tấm nhận ảnh mặt phẳng: 01 bộ
- Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh chuyên dụng & key bản quyền: 01 bộ
- Máy tính trạm đồng bộ: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. YÊU CẦU KỸ THUẬT :
1. Tấm nhận ảnh mặt phẳng: 
 -  kích thươc ≥ 43 x 43cm 
- Tấm nhận ảnh với lớp phát quang Censium Iode (Csi) hoặc tương đương.
- Kích thước điểm ảnh: ≤ 140µm
- Độ phân giải: ≥ (3040 × 3036) pixels
- Kích thước vùng nhận ảnh: ≥ 42 x 42 cm 
- Thời gian hiển thị ảnh với kết nối có dây: tổng cả xử lý ảnh ≤5giây và thời gian thu 
ảnh xem trước ≤ 2s
- Độ phân giải không gian ≥ 3.5 lp/mm
2. Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh chuyên dụng (Đĩa cài & Key bản 
quyền)
- Đồng bộ với tấm nhận ảnh và Tương thích hệ thống đang sử dụng tại bệnh viện
3. Máy tính trạm đồng bộ
- CPU: Core ≥i5, ≥3.0 Ghz hoặc tốt hơn
- RAM: ≥ 8 GB 
- Ổ cứng: SSD/HDD: ≥ 1 TB
- OS: Windows ≥ 10, 64 bit
- Phụ kiện: Bàn phím, chuột
- Màn hình ≥ 23 inch; Full HD hoặc tốt hơn
IV. YÊU CẦU KHÁC
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy 
định của nhà sản xuất;
- Có giấy phép bán hàng hợp lệ
- Sử dụng tương thích với hệ thống X-Quang Shimadzu đang có tại Bệnh viện
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4. Đầu dò cho máy siêu âm mắt: 01 cái
I. YÊU CẦU CHUNG:
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH :
Đầu dò siêu âm mode B: 01 cái
III. YÊU CẦU KỸ THUẬT :
- Tần số: ≥ 10 MHz
- Góc dò: ≥ 50°
- Độ sâu dò: ≥ 60 mm
- Tiêu cự: ≥ 25 mm
- Độ phân giải trục: ≤ 0,1mm
- Độ phân giải nghiêng: ≤ 0,4 mm
IV. YÊU CẦU KHÁC
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy 
định của nhà sản xuất;
- Có giấy phép bán hàng hợp lệ
- Sử dụng tương thích với máy siêu âm mắt AB Compact Touch
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                                                                                                           Mẫu báo giá
(Kèm theo yêu cầu báo giá số          , ngày    tháng    năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Thanh Chương )

BÁO GIÁ

Kính gửi: [Ghi rõ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của …[Ghi rõ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

, chúng tôi là …[ Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất , nhà cung cấp cùng tham gia trong 
một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT Danh mục Quy cách Mã HS Năm sản 
xuất Xuất xứ

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn giá
(VND)

Chi phí cho 
các dịch vụ 
liên quan

(VND)

Thuế, phí, 
lệ phí (nếu 

có)
(VND)

Thành tiền
(VND)

1 Thiết bị A
2 Thiết bị B
n …

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:      ngày, kể từ ngày …  tháng…   năm   [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày ] , kể từ 

ngày…   tháng…   năm   [Ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại Khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                                                                               …, ngày … tháng …  năm ..
                                                                                                                                        Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)
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